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Tension d'approvisionnement  DMDIV 12/03/2025

Dénomination commerciale

Atellica CH Iron_2

Référence(s)

11097601

Destination médicale / Indications

Le test Atellica CH Iron_2 (Iron_2) est destiné à un usage diagnostic in vitro pour la détermination quantitative du fer dans
le sérum et le plasma humains (héparine de lithium) à l'aide de l'analyseur Atellica CH. 
Les mesures sont utilisées dans le diagnostic et le traitement des anémies ferriprives et de l'hémochromatose.

Fabricant

Siemens Healthcare Diagnostics Inc.

Distributeur(s) en France

Siemens Healthcare France SAS

Classe de risque du dispositif

IVD General

Code IUD

00630414596402

Observations particulières

 Consultez le courrier de Siemens de mars 2025 (20/08/2025)

Concernant les alternatives mentionnées, l'ANSM rappelle aux utilisateurs la nécessité de lire attentivement la notice

Fin estimée de la situation de rupture : novembre 2025
Solutions alternatives identifiées par le fabricant : réactif Advia Chemistry Iron_2 (Iron_2) et cartouche de réactif
vide Atellica CH Empty.
Pour plus d’informations voir le courrier du 12/03/2025 adressé aux utilisateurs.
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d'utilisation, de suivre les recommandations du fabricant, et le cas échéant de prévoir une formation utilisateur.
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