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Arrêt de commercialisation  DM 09/02/2026

Type de dispositif

DM

Dénomination commerciale

Instruments associés aux dispositifs médicaux – Système initial stérile et Système initial non stérile

Destination médicale / Indications

Orthopédie

Fabricant

ATF Advanced Technical Fabrication

Classe de risque du dispositif

I

Observations particulières

Cet arrêt fait suite à l’arrêt de commercialisation des dispositifs médicaux associés « Système Initial Stérile » et «
Système Initial Non Stérile » en date du 04/09/2025.

Solutions alternatives identifiées par le fabricant :

Concernant les alternatives mentionnées, l'ANSM rappelle aux utilisateurs la nécessité de lire attentivement la notice
d'utilisation, de suivre les recommandations du fabricant, et le cas échéant de prévoir une formation utilisateur.

 

Dispositifs médicaux de la gamme Quatro-Plexus Plus fabriqués par la société Normmed.
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