
Drain de Kehr|- Coloplast
PUBLIÉ LE 30/05/2022

Arrêt de commercialisation  DM 30/09/2021

Dénomination commerciale

Drain de Kehr

Référence(s)

CH / FR Référence

9 GC3009

10 GC3010

12 GC3012

14 GC3014

16 GC3016

18 GC3018

20 GC3020

22 GC3022

24 GC3024

Destination médicale / Indications

Drain en T en latex pour drainage biliaire.

Fabricant

Coloplast A/S – Holtedam 1 – 3050 Humlebaek – Denmark.
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Distributeur(s) en France

Laboratoires Coloplast – 6 rue de Rome, Les jardins du golf, 93561 Rosny-sous-bois cedex.

Classe de risque du dispositif

IIa

Code IUD

Référence UDI - ID

GC3009 3600040237403

GC3010 3600040237519

GC3012 3600040237625

GC3014 3600040237731

GC3016 3600040237847

GC3018 3600040237953

GC3020 3600040238066

GC3022 3600040238172

GC3024 3600040238288

Observations particulières

 Consultez le courrier de Coloplast du 09/09/2021 (30/05/2022)

Rupture définitive car arrêt de commercialisation

ANSM - Page 2 sur 2 - 09.03.2026 20:55

file:///uploads/2022/05/30/20220530-rs-coloplast-arret-commercialisation.pdf

	Drain de Kehr|- Coloplast

