
L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’une action de retrait de produit effectuée par la société
TORNIER.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

L’action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R1920288.

Cette action fait suite au courrier du 31/12/2019.

Prothèse d'épaule (orthopédie) - Tiges Humérales Aequalis Ascend Flex - Tornier
En accord avec l'ANSM, la société TORNIER a mis en œuvre une action de sécurité visant à suspendre
l’implantation des tiges humérales Aequalis Ascend Flex.

Prothèse d'épaule (orthopédie) - Tiges humérales Aequalis
Ascend Flex - Tornier

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 24/03/2020 - MIS À JOUR LE 09/04/2021

Télécharger le courrier

Télécharger le courrier du 31/12/2019
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https://ansm.sante.fr/uploads/2021/04/09/rlp-20200324-tigeaequalisascendflex-tornier.pdf
https://ansm.sante.fr/uploads/2021/04/09/mes-191231-tornier.pdf
https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/prothese-depaule-orthopedie-tiges-humerales-aequalis-ascend-flex-tornier-2

	Prothèse d'épaule (orthopédie) - Tiges humérales Aequalis Ascend Flex - Tornier
	Prothèse d'épaule (orthopédie) - Tiges Humérales Aequalis Ascend Flex - Tornier


