
En accord avec l’ANSM, la société BGI a informé le 01.07.2020 les utilisateurs du réactif Real Time RT-PCR for
detecting 2019nCoV du rappel d’un lot.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2009483.
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Télécharger le courrier 
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https://ansm.sante.fr/uploads/2021/04/09/rlp-20200703-reactifrealtime-bgi.pdf
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