
Ventilateur de réanimation - Carescape R860 – GE Healthcare - Information de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’une action de sécurité effectuée par la société GE Healthcare. 
Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint (02/01/2018).

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R1721307.

Ventilateur de réanimation - Carescape R860 – GE
Healthcare

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 02/01/2018

ANSM - Page 1 sur 1 - 15.08.2025 12:03

file:///uploads/2018/01/02/5a7372b0344715a16bd70cd6b49bdf6c.pdf

	Ventilateur de réanimation - Carescape R860 – GE Healthcare

