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Recommandations concernant les protheses de hanche
avec tiges a col modulaire

Recommandations concernant les prothéses de hanche avec tiges a col modulaire - Information de sécurité

L'ANSM souhaite attirer I'attention des chirurgiens orthopédistes sur I'utilisation des prothéses de hanche avec tiges a col
modulaire, suite a I'avis rendu par la Commission de suivi du rapport bénéfice/risque des produits de santé qui s’est tenue
le 11 avril 2017.

Les établissements de santé ont été destinataires de cecourrier (11/01/2018)
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