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L'ANSM a été informée de la mise en ceuvre d’une action de retrait de produit effectuée par la société DEPUY SYNTHES.

Les utilisateurs concernés ont recu le courrier ci-joint (29/01/2018).

Cette action de sécurité est enregistrée a I’ANSM sous le n° R1801019.

ANSM - Page 1 sur 1-02.08.2025 12:00


file:///uploads/2018/01/29/03c0dc94c94529edfaf831b79a9f0303.pdf

	Orthopédie – Implant trochléen cimenté Sigma HP PFJ - Depuy Synthes - Rappel

