
Appareil de radiologie interventionnelle - Innova IGS 620/630/520/530/540 ; Discovery IGS 730/740, GE -
Information de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’une action de sécurité effectuée par la société GE. Les utilisateurs
concernés ont reçu le courrier ci-joint (20/04/2018).

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R1806741.

Appareil de radiologie interventionnelle - Innova IGS
620/630/520/530/540 ; Discovery IGS 730/740, GE

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 20/04/2018

ANSM - Page 1 sur 1 - 21.04.2025 01:48

file:///uploads/2018/04/20/462f3b3f3e2bd693b0fcad1c358babdd.pdf

	Appareil de radiologie interventionnelle - Innova IGS 620/630/520/530/540 ; Discovery IGS 730/740, GE

