
Duodénoscopes ED-34i10T et ED-3490TK - Pentax - Information de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’une action de sécurité effectuée par la société PENTAX. Les utilisateurs
concernés ont reçu les courriers suivants :

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R1807665.

Duodénoscopes ED-34i10T et ED-3490TK - Pentax
DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 09/05/2018

Modèle ED-3490TK (09/05/2018)

Modèle ED34-i10T (09/05/2018)

Addendum aux notices d'instruction (09/05/2018)
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https://ansm.sante.fr/uploads/2018/05/09/518649102e32e1ee0a095b33b3482793.pdf
https://ansm.sante.fr/uploads/2018/05/09/94d6fbe159497b4170cf91c2c4d0fb78.pdf
https://ansm.sante.fr/uploads/2018/05/09/bf77eae441430db4113498c87bf9a903.pdf
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