
Pompe à insuline externe- Accu-Chek Insight System, Roche Diabetes Care GmbH - Roche Diabetes Care
GmbH - Information de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’une action de sécurité effectuée par la société Roche Diabetes Care GmbH. 
Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint. (22/06/2018)

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R1810182.

Pompe à insuline externe- Accu-Chek Insight System,
Roche Diabetes Care GmbH - Roche Diabetes Care
GmbH

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 22/06/2018

ANSM - Page 1 sur 1 - 26.03.2026 23:26

file:///uploads/2018/06/22/c6604f6517f818d41017ddc9b2786044.pdf

	Pompe à insuline externe- Accu-Chek Insight System, Roche Diabetes Care GmbH - Roche Diabetes Care GmbH

