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Agence nationale de sécurité du meédicament
et des produits de santé

Uretero-Reno Fibroscope URF-P6 / URF-P6R - Olympus
Corporation - Rappel

Uretero-Reno Fibroscope URF-P6 / URF-P6R - Olympus Corporation - Rappel

L'ANSM a été informée de la mise en ceuvre d’'un rappel de produit effectué par la société OLYMPUS.

Les utilisateurs concernés ont recu le courrier ci-joint (07/02/2018).

Cette action de sécurité est enregistrée a I’ANSM sous le n° R1802029.

Elle est dans la continuité del’information de sécurité R1613481 diffusée le 13/01/2017.
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