
Ureteroscope - URF-V2 /URF-V2R - Olympus Corporation - Rappel

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’un rappel de produit effectué par la société OLYMPUS. 
Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint (07/02/2018).

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R1802030. 
Elle est dans la continuité de l’information de sécurité R1613481 diffusée le 13/01/2017.

Ureteroscope - URF-V2 /URF-V2R - Olympus Corporation -
Rappel

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 07/02/2018

ANSM - Page 1 sur 1 - 19.07.2025 18:10

file:///uploads/2018/02/07/b1fffbc30e1fdbfa006940071606d940.pdf

	Ureteroscope - URF-V2 /URF-V2R - Olympus Corporation - Rappel

