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Mise a jour - Pompe a perfusion (tubulure) - Tubulure
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Mise a jour - Pompe a perfusion (tubulure) - Tubulure cassette réservoir Cadd, Smiths Medical France -
Rappel

L'ANSM a été informée de la mise en ceuvre d’un retrait de lot effectué par la société SMITHS Medical France.

Les utilisateurs concernés ont recu lecourrier ci-joint. (08/02/2018)

Cette action de sécurité est enregistrée a I’ANSM sous le n° R1716379.
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® Pompe a perfusion - Cassettes Réservoirs CADD - Smiths Medical France (18/10/2017) - Rappel
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