
Appareil de radiothérapie ( Logiciel ) - Artiview 3.x - Aquilab - Information de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’une action de sécurité effectuée par la société AQUILAB. 
Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint (10/08/2018). 

Appareil de radiothérapie ( Logiciel ) - Artiview 3.x -
Aquilab

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 10/08/2018

ANSM - Page 1 sur 1 - 24.10.2025 12:23

file:///uploads/2018/08/10/0074c0320379445b6a31f1bf25c5c14a.pdf

	Appareil de radiothérapie ( Logiciel ) - Artiview 3.x - Aquilab

