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sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’une action de sécurité effectuée par la société Roche Diagnostics. Les
utilisateurs concernés ont été informés :

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R1813307.

Bandelettes pour la mesure de l’INR (automesure par le
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DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 30/08/2018

Courrier pour les Professionnels des centres de formation et Correspondants locaux de Réactovigilance, accompagné du
courrier pour les patients (30/08/2018)

Courrier pour les Prescripteurs, Pharmaciens d’officine, Pharmaciens exerçants en pharmacie à usage intérieur,
Biologistes médicaux Responsables et Directeurs des Etablissements de Santé, accompagné du courrier pour les
patients (30/08/2018)

Courrier pour les patients (30/08/2018)
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