
Bandelettes pour la mesure de l’INR (automesure par le patient et usage professionnel partagé) - CoaguChek
XS PT Test PST, CoaguChek XS PT Test, CoaguChek Pro II PT Test - Roche Diagnostics - Information de
sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’une action de sécurité effectuée par la société Roche Diagnostics. Cette
action corrective est une mise à jour d’une précédente action enregistrée sous le numéro R1813307. Elle vise à donner des
informations complémentaires sur les numéros de lots :
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