
Neurostimulateur implantable Activa® PC+S - Medtronic Inc - Information de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’une action de sécurité effectuée par la société MEDTRONIC Inc. Le seul
centre utilisateur concerné a reçu le courrier ci-joint (25/09/2018).

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R1814590.

Neurostimulateur implantable Activa® PC+S - Medtronic
Inc

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 25/09/2018

ANSM - Page 1 sur 1 - 11.03.2026 16:38

file:///uploads/2018/09/25/01f005febfdaeb170d813742786873d6.pdf

	Neurostimulateur implantable Activa® PC+S - Medtronic Inc

