
Chirurgie du rachis – Cale inter-épineuse Romeo2 Pad - Spineart - Information de sécurité (Complément
d’information au rappel initié le 9 octobre 2018)

L'ANSM a été informée d’un complément d’information au retrait de lot effectuée par la société SPINEART le 9 octobre
2018. Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint (02/11/2018).

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R1817118/R1817318.

Chirurgie du rachis – Cale inter-épineuse Romeo2 Pad -
Spineart - Information de sécurité (Complément
d’information au rappel initié le 9 octobre 2018)

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 02/11/2018

ANSM - Page 1 sur 1 - 26.03.2026 18:50

file:///uploads/2018/11/02/b15ab16f9d90582c1e1c7e36e9de80cf.pdf

	Chirurgie du rachis – Cale inter-épineuse Romeo2 Pad - Spineart - Information de sécurité (Complément d’information au rappel initié le 9 octobre 2018)

