
Moniteur de surveillance cardio-respiratoire B20i, B40i - GE Healthcare - Information de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’une action de sécurité effectuée par la société GE Healthcare. Les
utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint (09/11/2018).

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R1818329/R1818647.

Moniteur de surveillance cardio-respiratoire B20i, B40i -
GE Healthcare

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 09/11/2018

ANSM - Page 1 sur 1 - 22.10.2025 08:18

file:///uploads/2018/11/09/da3a5e542f809079e9202a1ffd29a855.pdf

	Moniteur de surveillance cardio-respiratoire B20i, B40i - GE Healthcare

