
Ventilateur d'anesthésie - Aisys et Aisys CS2 avec l’option FetCible et/ou AlPro – GE Healthcare - Information
de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’une action de sécurité effectuée par la société GE Healthcare. 
Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint. (13/11/2018)

Ventilateur d'anesthésie - Aisys et Aisys CS2 avec
l’option FetCible et/ou AlPro – GE Healthcare

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 13/11/2018

ANSM - Page 1 sur 1 - 12.08.2025 14:05

file:///uploads/2018/11/13/ef59c9c6281391ec970e604cfeb19d63.pdf

	Ventilateur d'anesthésie - Aisys et Aisys CS2 avec l’option FetCible et/ou AlPro – GE Healthcare

