
Ecg (électrocardiographe) – Cardiovit MS-2007 - Cardiovit MS-2010 - Cardiovit MS-2015, Schiller AG -
Information de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’une action de sécurité  effectuée par la société SCHILLER AG. 
Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint (27/12/2018).

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R1820403.

Ecg (électrocardiographe) – Cardiovit MS-2007 - Cardiovit
MS-2010 - Cardiovit MS-2015, Schiller AG

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 27/12/2018

ANSM - Page 1 sur 1 - 22.10.2025 21:12

file:///uploads/2018/12/27/2017fff60a946d56e3ea357aeb06adeb.pdf

	Ecg (électrocardiographe) – Cardiovit MS-2007 - Cardiovit MS-2010 - Cardiovit MS-2015, Schiller AG

