
L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’une action de sécurité, comportant un rappel de produits,
effectuée par la société MEDTRONIC.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R1901473.

Stimulateurs cardiaques implantables double chambre - Adapta™, Versa™, Sensia™,
Relia™, Attesta™, Sphera™, et Vitatron™ Séries A, E, G, Q - Medtronic
L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’une action de sécurité effectuée par la société MEDTRONIC.

Stimulateurs cardiaques implantables double chambre -
Adapta™, Versa™, Sensia™, Relia™, Attesta™, Sphera™,
et Vitatron™ Séries A, E, G, Q - Medtronic

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 25/01/2019 - MIS À JOUR LE 22/04/2021

Télécharger le courrier

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 04/10/2019 - MIS À JOUR LE 16/04/2021
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https://ansm.sante.fr/uploads/2021/04/22/mes-190125-medtronic.pdf
https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/stimulateurs-cardiaques-implantables-double-chambre-adaptatm-versatm-sensiatm-reliatm-attestatm-spheratm-et-vitatrontm-series-a-e-g-q-medtronic-1
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