
Gélose Mueller-Hinton (20 boîtes de Petri de 90 mm) - BIO-RAD - Rappel

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’un retrait de lot effectué par la société BIO-RAD. Les utilisateurs concernés
ont reçu le courrier ci-joint (28/02/2018).

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R1803331.

Gélose Mueller-Hinton (20 boîtes de Petri de 90 mm) -
BIO-RAD - Rappel

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 28/02/2018

ANSM - Page 1 sur 1 - 21.10.2025 05:20

file:///uploads/2018/02/28/68387b09eaa1a5afcc34e1579c97631c.pdf

	Gélose Mueller-Hinton (20 boîtes de Petri de 90 mm) - BIO-RAD - Rappel

