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Défibrillateur externe - Lifepak 15 monitor/defibrillator,
Stryker Medical

Erratum : Consulter I'information diffusée le 14/03/2019

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MEDICAUX

Défibrillateur externe - Lifepak 15 monitor/defibrillator, Stryker Medical

L'ANSM a été informée de la mise en ceuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Stryker
Medical.
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