
L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’un retrait de lot effectué par la société Thermo Fisher.

 Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R1907684.

Bactériologie - Réactif Oxoid Ceftriaxone 32 M.I.C.E. -
Thermo Fisher

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 19/04/2019 - MIS À JOUR LE
22/04/2021

Télécharger le courrier
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https://ansm.sante.fr/uploads/2021/04/22/mes-190419-reactifoxoid-thermofisher.pdf
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