
Réactif Aptima Combo 2 Assay - Hologic - Information de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’une action de sécurité effectuée par la société Hologic, Inc.. 
Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint (19/06/2019).

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R1910845.

Réactif Aptima Combo 2 Assay - Hologic
DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 19/06/2019

ANSM - Page 1 sur 1 - 22.11.2025 00:12

file:///uploads/2019/06/19/8057ac32a5293419a76d09df211b2016.pdf

	Réactif Aptima Combo 2 Assay - Hologic

