
Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R1911946.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’une action de sécurité effectuée par la société Datascope. 

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cardiosave – Consoles de contre-pulsion intra-aortique (CPBIA) – Datascope
Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R1911946/R1921328, R2103314

Console de contre-pulsion intra-aortique / CPIA- Cardiosave Hybrid et Rescue CS100, CS300
Intra-Aortic Balloon Pumps, Consoles de contre-pulsion intra-aortique (CPBIA) - Datascope
CORP.(Getinge)
Information de sécurité

Contre-pulsion intra-aortique / CPBIA Datascope -
Cardiosave Hybrid CPBIA, Cardiosave Rescue CPBIA,
CS100, CPBIA, CS300 CPBIA - Datascope Corp

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 25/07/2019 - MIS À JOUR LE 20/02/2023

Télécharger le courrier

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 20/02/2023 - MIS À JOUR LE 20/09/2024

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 26/03/2021
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https://ansm.sante.fr/uploads/2021/04/19/0b11999230555229637eb429f6d2534d.pdf
https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/cardiosave-consoles-de-contre-pulsion-intra-aortique-cpbia-datascope
https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/console-de-contre-pulsion-intra-aortique-cpia-cardiosave-hybrid-et-rescue-cs100-cs300-intra-aortic-balloon-pumps-consoles-de-contre-pulsion-intra-aortique-cpbia-datascope-corp-getinge
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