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Prothese totale de hanche (orthopédie) - Téte fémorale 28
mm avec offset de -3.5 (msfmh/CC28-3.5) - Stanmore
Implants

L'ANSM a été informée de la mise en ceuvre d’une action de sécurité effectuée par la société STANMORE
IMPLANTS.

Les utilisateurs concernés ont recu le courrier ci-joint correspondant a unemise a jour d'un avis de sécurité diffusé en mars
2019.

Cette action de sécurité est enregistrée a I'’ANSM sous le n° R1904242.

Télécharger le courrier

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MEDICAUX

Prothese totale de hanche (orthopédie) - Téte fémorale 28 mm avec offset de -3.5
(msfmh/CC28-3.5) - Stanmore Implants

L'ANSM a été informée de la mise en ceuvre d’une action de retrait d’un lot effectuée par la société
STANMORE IMPLANTS.
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