
Robinet à 3 voies - Cair LGL - Rappel

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’un retrait de lot effectué par la société CAIR LGL. Les utilisateurs concernés
ont reçu le courrier ci-joint (27/03/2018).

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R1804664.

Robinet à 3 voies - Cair LGL - Rappel
RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 27/03/2018

ANSM - Page 1 sur 1 - 11.08.2025 20:42

file:///uploads/2018/03/27/d792f890e46154c9441d2f5b2c02855e.pdf

	Robinet à 3 voies - Cair LGL - Rappel

