
Réactifs Anti-Pneumocystis j. & Anti-leucémie à tricholeucocytes - Dako / Agilent - Rappel

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’un retrait de lots effectué par la société DAKO / AGILENT. 
Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint (03/04/2018).

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R1805614.

Réactifs Anti-Pneumocystis j. & Anti-leucémie à
tricholeucocytes - Dako / Agilent - Rappel

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 03/04/2018

ANSM - Page 1 sur 1 - 11.01.2026 23:03

file:///uploads/2018/04/03/2c060e92c294cfb4726b055ace676397.pdf

	Réactifs Anti-Pneumocystis j. & Anti-leucémie à tricholeucocytes - Dako / Agilent - Rappel

