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L'ANSM a été informée de la mise en ceuvre d’un retrait de lots effectué par la société BIOTRONIK AG.
Les utilisateurs concernés ont recu le courrier ci-joint. (04/04/2018)

Cette action de sécurité est enregistrée a I’ANSM sous le n° R1804960.

ANSM - Page 1 sur1-11.01.2026 22:52


file:///uploads/2018/04/04/b404f5ad7fbb7d5037130c26ae09001d.pdf

	Stent périphérique Pulsar 18 - Biotronik AG - Rappel

