
L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’une action de sécurité effectuée par la société Roche Diabetes
Care.

Le courrier ci-joint a été diffusé sur le site internet du fabricant.

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R1920171.

Lecteur de glycémie - Accu-Chek Performa - Roche
Diabetes Care

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 21/11/2019 - MIS À JOUR LE 22/04/2021

Télécharger le courrier
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http:
https://ansm.sante.fr/uploads/2021/04/22/mes-191121-accuchekperforma-roche.pdf
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