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Medical - Information de sécurité

L'ANSM a été informée d’un complément d’information à l’information de sécurité R1815039 diffusée en septembre 2018,
effectuée par la société Abbott Medical.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint. (22/11/2019)

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R1920598.

Moteur pour système de CEC ou d’Ecmo - CentriMag™
Acute Circulatory Support System Motor - Abbott Medical

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 22/11/2019

ANSM - Page 1 sur 1 - 11.03.2026 12:11

file:///uploads/2019/11/22/81980be4f7bde2f47b632d4f67d66d97.pdf

	Moteur pour système de CEC ou d’Ecmo - CentriMag™ Acute Circulatory Support System Motor - Abbott Medical

