
Information destinée aux gynécologues médicaux et obstétriciens, médecins généralistes et sages-femmes

L’ANSM a observé une augmentation des incidents de rupture des dispositifs intra-utérins (DIU) Ancora et Novaplus du
fabricant Eurogine lors des procédures de retrait, également inclus dans certains sets Sethygyn de la société Euromedial.
Des expulsions spontanées d’une partie ou de la totalité du dispositif ont également été déclarées par les patientes, ce qui
peut remettre en cause l’efficacité de la contraception.

Dispositif intra-utérin (stérilet) - Ancora et Novaplus (seuls ou en set complet de pose
Sethygyn)
L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’un retrait de lot effectuée par la société EUROMEDIAL.

Dispositifs intra-utérins Ancora et Novaplus (seuls ou en
set complet de pose Sethygyn) - Expulsion spontanée

RISQUES MEDICAMENTEUX - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 28/11/2019 - MIS À JOUR LE 15/04/2021

Dispositifs intra-utérin Ancora et Novaplus (seuls ou en set complet de pose Sethygyn) - Expulsion spontanée -
Lettre aux professionnels de santé

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 05/12/2019 - MIS À JOUR LE 15/04/2021

PUBLIÉ LE 28/11/2019 - MIS À JOUR LE 16/03/2021

Stérilets Ancora et Novaplus (seuls ou en set complet de pose Sethygyn) :
réévaluation de la contraception par stérilet en raison d'un risque
d'expulsion et de rupture lors de leur retrait

MESURES ADMINISTRATIVES - DÉCISIONS DE POLICE SANITAIRE - MÉDICAMENTS

Décision de police sanitaire du 18/11/2019
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https://ansm.sante.fr/uploads/2021/04/15/dhpc-191129-dps-diu-eurogine.pdf
https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/dispositif-intra-uterin-sterilet-ancora-et-novaplus-seuls-ou-en-set-complet-de-pose-sethygyn
https://ansm.sante.fr/actualites/sterilets-ancora-et-novaplus-seuls-ou-en-set-complet-de-pose-sethygyn-reevaluation-de-la-contraception-par-sterilet-en-raison-dun-risque-dexpulsion-et-de-rupture-lors-de-leur-retrait
https://ansm.sante.fr/uploads/2021/04/15/dps-191128-eurogine.pdf
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