
La société Medtronic a décidé d’arrêter la fabrication de la pompe implantable MINIMED 2007 D d'ici la fin de
l’année 2020, en raison de difficultés persistantes d'approvisionnement en composants de la pompe.Dans
l'intervalle les pompes Minimed 2007 D disponibles ne doivent être attribuées qu'aux patients déjà porteurs
qui nécessiteraient un remplacement de leur pompe.

Aucun nouveau patient ne doit se faire poser cette pompe, même s'il est éligible à l'administration d'insuline
intrapéritonéale.
Il convient d'envisager d'autres traitements possibles, après échange avec les patients concernés.
Les accessoires de la pompe seront quant à eux fournis par Medtronic jusqu’à la fin de service des pompes implantées.

Information destinée aux réseau EVADIAC et aux centres
implanteurs de la pompe Minimed MMT 2007-D

RISQUES MEDICAMENTEUX - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 20/07/2020 - MIS À JOUR LE 07/04/2021

Courrier à destination des professionnels de santé

Courrier à destination des patients
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Arrêt de fabrication de la pompe implantable Medtronic MiniMed (MIP) :
retour sur la réunion de consultation du 12 septembre 2019

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS DE SANTÉ - DISPOSITIFS MÉDICAUX

ANSM - Page 1 sur 1 - 01.04.2026 00:01
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