
Réactif disques Oxoid OX1 Oxacillin - Thermo Fisher - Rappel

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’un retrait de lot effectué par la société Thermo Fisher. 
Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint (16/05/2018).

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R1808124.

Réactif disques Oxoid OX1 Oxacillin - Thermo Fisher -
Rappel

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 16/05/2018

ANSM - Page 1 sur 1 - 22.11.2025 06:07

file:///uploads/2018/05/16/9dd6e2cf3510be9b0d8261dd62abf2bb.pdf

	Réactif disques Oxoid OX1 Oxacillin - Thermo Fisher - Rappel

