
L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’un retrait de produit effectué par la société STRYKER.

L’unique établissement de santé concerné en France avait déjà reçu un précédent courrier en novembre 2020 et a reçu
dernièrement le courrier ci-joint.

Chirurgie assistée par ordinateur- Pièce à main MICS (Mako Integrated Cutting System) -
Stryker
L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’un retrait de produit effectué par la société STRYKER.

Chirurgie assistée par ordinateur- Pièce à main MICS
(Mako Integrated Cutting System) - Stryker

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 10/02/2021 - MIS À JOUR LE 07/04/2021

Télécharger le courrier

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 16/11/2020 - MIS À JOUR LE 08/04/2021
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https://ansm.sante.fr/uploads/2021/04/07/rlp-20210210-stryker.pdf
https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/chirurgie-assistee-par-ordinateur-piece-a-main-mics-mako-integrated-cutting-system-stryker-1
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