
Bistouri à ultrason (électrode/manche) - Cusa Clarity Console - Integra LifeSciences Ltd - Information de
sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’une action de sécurité effectuée par la société INTEGRA LifeSciences Ltd.
Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint (25/11/2019).

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R1919714.

Bistouri à ultrason (électrode/manche) - Cusa Clarity
Console - Integra LifeSciences Ltd

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 25/11/2019

ANSM - Page 1 sur 1 - 20.04.2025 13:56

file:///uploads/2019/11/25/4e86a92a68227b45030023ee9da2e493.pdf

	Bistouri à ultrason (électrode/manche) - Cusa Clarity Console - Integra LifeSciences Ltd

