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L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’une action de sécurité effectuée par la société MEDTRONIC.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint (26/11/2019).   

Cette information fait suite à l’information de sécurité publiée le 24/10/2018.

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R1817456.
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Dispositif de télémétrie , programmateur- Télémétrie Medtronic Conexus™ / Réseau de distribution de logiciels (SDN) et
Programmateurs Associés - Medtronic Inc (24/03/2020) - Information de sécurité

ANSM - Page 1 sur 1 - 23.03.2026 20:16

file:///uploads/2019/11/26/d2863fc50c94be759785afa6a174e47b.pdf

	Cardiologie - Programmateurs CareLink et CareLink Encore™ - Medtronic Inc
	Lire aussi


