
Appareil de radiothérapie - Stereotacticradiotherapy - ViewRay Inc. - Information de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’une action de sécurité effectuée par la société ViewRay Inc.. 
Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint (16/12/2019).

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R1921859.

Appareil de radiothérapie - Stereotacticradiotherapy -
ViewRay Inc.

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 16/12/2019

ANSM - Page 1 sur 1 - 25.03.2026 23:41

file:///uploads/2019/12/16/68f17b4088da1af5de90d8b29098b314.pdf

	Appareil de radiothérapie - Stereotacticradiotherapy - ViewRay Inc.

