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L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’une action de sécurité effectuée par la société INTUITIVE SURGICAL INC. Les
utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint (24/12/2019).

Instrumentation endoscopique utilisée en chirurgie
robotique - Plateau pour endoscope Da Vinci Xi et
plateau pour caméra portative - Intuitive Surgical Inc

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 24/12/2019

ANSM - Page 1 sur 1 - 03.03.2026 13:04

file:///uploads/2019/12/24/2f951b65c84e291cc6a2aca0c09b16fc.pdf

	Instrumentation endoscopique utilisée en chirurgie robotique - Plateau pour endoscope Da Vinci Xi et plateau pour caméra portative - Intuitive Surgical Inc

