
L'ANSM avait été informée en août 2018 de la mise en œuvre d’une action de sécurité effectuée par la société
FRESENIUS MEDICAL CARE France.

A ce jour, les établissements de santé concernés ont reçu le nouveau courrier ci-joint faisant suite à cette action.

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2001956

Moniteur d'hémodialyse- 5008 CorDiax HD-Paed option, Fresenius Medical Care
Moniteur d'hémodialyse- 5008 CorDiax HD-Paed option, Fresenius Medical Care - Information de sécurité

Moniteur d'hémodialyse 5008 CorDiax - Fresenius Medical
Care France

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 17/02/2020 - MIS À JOUR LE 14/04/2021

Télécharger le courrier 

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 23/08/2018
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https://ansm.sante.fr/uploads/2021/04/14/mes-200217-moniteurcordiax-fresenius.pdf
https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/moniteur-dhemodialyse-5008-cordiax-hd-paed-option-fresenius-medical-care

	Moniteur d'hémodialyse 5008 CorDiax - Fresenius Medical Care France
	Moniteur d'hémodialyse- 5008 CorDiax HD-Paed option, Fresenius Medical Care


