
Annule et remplace l’information diffusée le 04/10/2019

A la demande de l’ANSM, la société PHILIPS a mis à jour l’information de sécurité ci-jointe (partie « Action à mettre en œuvre
par le Client Utilisateur »). 
Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R1917108.

Défibrillateur externe - Efficia DFM 100, Philips
Annulée et remplacée par l'information du 03/04/2020

Défibrillateur externe - Efficia DFM 100 - Philips
DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 03/04/2020 - MIS À JOUR LE 14/04/2021

Télécharger le courrier

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 04/10/2019 - MIS À JOUR LE 16/04/2021
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https://ansm.sante.fr/uploads/2021/04/14/mes-20200403-defibrillateurefficia-philips.pdf
https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/defibrillateur-externe-efficia-dfm-100-philips
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