
Dans le contexte actuel de crise sanitaire due au Covid-19, le fabricant Getinge met à disposition un courrier
d’information relatif à l’utilisation des ventilateurs Servo et à la ventilation simultanée de plusieurs patients.
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Utilisation d’un ventilateur pour ventiler simultanément plusieurs patients
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