
Information annulée

Mise en œuvre d’un rappel des produits :  Consulter l'information diffusée le 19/08/2020

ECG ( Electrocardiograhe) – Câbles patient ou jeux de dérivations Welch Allyn - Welch
Aallyn Protocol Inc / Hill Rom
Annule et remplace l’information diffusée le 06/05/2020 – mise en œuvre d’un rappel des produits

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’un rappel des câbles patient / jeux de dérivations effectué
par la société WELCH ALLYN Protocol Inc / HILL ROM.

ECG (Electrocardiographe) - Part Number Description
9293-046-XX WAM/AM12/AM15 Leads - Welch Allyn
Protocol Inc/HILL ROM.

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 06/05/2020 - MIS À JOUR LE 14/04/2021

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 19/08/2020 - MIS À JOUR LE 14/04/2021
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