
Orthopédie – Système de prothèse de genou Journey Bcs - Smith & Nephew - Rappel

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’une action de sécurité et retrait de produit effectuée par la société SMITH &
NEPHEW. 
Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint (27/06/2018).

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R1810245.

Orthopédie – Système de prothèse de genou Journey Bcs
- Smith & Nephew - Rappel

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 27/06/2018

ANSM - Page 1 sur 1 - 22.11.2025 05:34

file:///uploads/2018/06/27/30285f2221cbe6a0bae2ae1532cc0f2a.pdf

	Orthopédie – Système de prothèse de genou Journey Bcs - Smith & Nephew - Rappel

