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Automate - Analyseur de microscopie urinaire iQ200 et
IChemVELOCITY - Beckman Coulter

L'ANSM a été informée de la mise en ceuvre d’une action de sécurité effectuée par la société BECKMAN
Coulter.

Les utilisateurs concernés ont recu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée a I'’'ANSM sous le n° R2005093.

Télécharger le courrier

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MEDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO

Automates - Analyseur de microscopie urinaire iQ200 et Systeme de chimie urinaire -
Beckman Coulter

Automates - Analyseur de microscopie urinaire iQ200 et Systéme de chimie urinaire - Beckman Coulter -
Information de sécurité
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https://ansm.sante.fr/uploads/2021/04/14/mes-20201117-beckman.pdf
https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/automates-analyseur-de-microscopie-urinaire-iq200-et-systeme-de-chimie-urinaire-beckman-coulter
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