
Dans le cadre de la prise en charge respiratoire des patients Covid-19, l’utilisation du dispositif Airvo 2 est très
répandue. A la demande de l’ANSM, la société Fisher & Paykel a diffusé à l’ensemble des utilisateurs, une note
de rappel des recommandations.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Humidificateur avec générateur de débit intégré - Airvo 2
- Fisher & Paykel – Note d’information
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Télécharger le courrier
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https://ansm.sante.fr/uploads/2021/04/12/mes-20201127-fisher.pdf
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