
En complément du retrait de lot effectué par la société Getinge pour le fabricant Maquet Cardiopulmonary
GmbH le 26 novembre 2020 et compte tenu de tension d’approvisionnement, l'ANSM a été informée de la mise
en œuvre d’une nouvelle information de sécurité. Cette information a été complétée à la demande de l’ANSM.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2021376.

Circuit pour Ecmo - Pack HLS Advanced 5.0 et 7.0 avec revêtement Bioline - Getinge pour
Maquet Cardiopulmonary GmbH
L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’un retrait de lot effectuée par la société Getinge pour le
fabricant Maquet Cardiopulmonary GmbH.

Circuit pour Ecmo - Pack HLS Advanced 5.0 et 7.0 avec
revêtement Bioline, Getinge pour Maquet
Cardiopulmonary GmbH – Information de sécurité
complémentaire

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 21/12/2020 - MIS À JOUR LE 12/04/2021

Télécharger le courrier

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 27/11/2020 - MIS À JOUR LE 08/04/2021
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https://ansm.sante.fr/uploads/2021/04/12/mes-20201221-getinge.pdf
https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/circuit-pour-ecmo-pack-hls-advanced-5-0-et-7-0-avec-revetement-bioline-getinge-pour-maquet-cardiopulmonary-gmbh
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